MINISTERIO DA SAUDE
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Ordem de Inspecéo: 330/09/ANVISA/MS

Emisséo: 16 de margo de 2009

Laboratério: BEBF Sterilisation Service GmbH

Enderego: Willy Rusch Strasse 4-10 D-71394 - Kernen-Rommelshausen, Alemanha

Objetivo: Verificagao do cumprimento dos requerimentos das Boas Praticas de
Fabricagdo conforme recomendacdc da OMS e legislagdo nacional
vigente.

Equipe Inspetora: Cristiana Martins do Couto Araujo

Patricia Serpa

Inicic 2 de abril de 2009
Término 3 de abril de 2009
1 b
ML
MARCELO/VOGLER DE! MbRAEs

Gerente de Inspecao e Certificagdo de Insumos, Medicamentos e Produtos
ANVISA/MS/BRASIL

ATA

De acordo com as informagdes acima mencionadas, esta inspecdo foi realizada pelos inspetores da
ANVISA, em conformidade com a competéncia estabelecida pela Lei N® 9.782/89 e R.D.C./ANVISA n® 25,
de 9 de dezembro de 1999. O Relatdrio de Inspecdo final sera entregue ao Representante Legal da

empresa no Brasil.
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Cristiana Martins do Couto Araujo

:
Podricoid

Patricig’Serpa

Representante Legal de
BBF Sterilisation Service GmbH



